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Narodowy Instytut Kardiologii Stefana  

kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Alpejska 42,  

04-628 Warszawa 

 
Warszawa, 05.10.2023 r.  

 
 
dotyczy: zapytanie ofertowe IK.AG.A.65.24/2023 
 
 

 
1 ZMIANA 1 TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
 

Zamawiający – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 
Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn:  
Dostawa strzygarek chirurgicznych wraz z ostrzami na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana 
kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy, zamieszczonym w dniu 02.10.2023r. na stronie 
internetowej www.ikard.pl, wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej. Zamawiający informuje, iż treść 
pytań pozostawia w pisowni oryginalnej otrzymanej od Wykonawców 

 
 
Pytanie nr 1  

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzygarki o parametrach innych na zasadzie równoważności.  
Poniże opis zaproponowanego produktu:  

 Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia 
skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45º w 
lewo, kat 45º w prawo), do stosowania na mokro i sucho.  

 Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.  

 Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz 
antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się 
strzygarki.  

 Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh - Czas pracy strzygarki: 150 minut  

 W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni 
pionowych. - Strzygarka z możliwością mycia pod bieżąca wodą oraz możliwością dezynfekcji 
zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7).  

 Niski poziom hałasu: max 60dB - Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi 
przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego 
owłosienia. 

 Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką -
Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry  

  brak kontaktu ostrzy z powierzchnia skóry - Waga strzygarki: 132g ( bez ostrzy), 142g ( z ostrzami) - 
Wolna od lateksu i ftalanów  

 Wymiary strzygarki ( z założonym ostrzem): 151x46x35 mm (długość. x szerokość. x głębokość) 

 Wysokość strzyżenia: 0,3 mm  

 Zarejestrowana jako wyrób medyczny 
Odpowiedź 
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Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu 

zamówienia, w którym określił wymagania w sposób szeroki w żaden sposób niefaworyzujący żadnej firmy. 

Doświadczenie kadry medycznej w tym personelu pomocniczego, który, na co dzień wykonuje prace 

pielęgnacyjne przy pacjentach wskazuje, że obrotowa strzygarka, która zapewnia ruchomość ostrza w 

zakresie 360 stopni jest najwygodniejsza do użytku.  

 
Pytanie nr 2  

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż opisanych przez Zamawiających, pasujących do zaproponowanej 
powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza 
wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów w Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia. Ostrza 
muszą być kompatybilne ze strzygarką z pozycji nr 1 w Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający informuje że ostrza które opisał mają mieć zastosowanie nie tylko w nowo 
zakupionych strzygarkach z pozycji nr 1 ale także w przypadku strzygarek które Zamawiający obecnie 
posiada i używa na oddziałach i klinikach.  
 

Pytanie nr 3 
Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie strzygarki o parametrach innych na zasadzie równoważności.  
Poniże opis zaproponowanego produktu:  

 Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia 
skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45º w 
lewo, kat 45º w prawo), do stosowania na mokro i sucho.  

 Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.  

 Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz 
antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się 
strzygarki.   

 Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh   

 Czas pracy strzygarki: 150 minut  

 W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni 
pionowych. - Strzygarka z możliwością mycia pod bieżąca wodą oraz możliwością dezynfekcji 
zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7).  

 Niski poziom hałasu: max 60dB - Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi 
przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego 
owłosienia.  

 Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką -
Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry  

 brak kontaktu ostrzy z powierzchnia skóry - Waga strzygarki: 132g ( bez ostrzy), 142g ( z ostrzami)  

  Wolna od lateksu i ftalanów - Wymiary strzygarki ( z założonym ostrzem): 151x46x35 mm (długość. 
x szerokość. x głębokość)  

 Wysokość strzyżenia: 0,3 mm - Zarejestrowana jako wyrób medyczny. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis 
przedmiotu zamówienia, w którym określił wymagania w sposób szeroki w żaden sposób niefaworyzujący 
żadnej firmy.  
 

Pytanie nr 4 
Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż opisanych przez Zamawiających, pasujących do 
zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. 
Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 
blistrów/ pudełko. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów w Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia. Ostrza 
muszą być kompatybilne ze strzygarką z pozycji nr 3 w Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający informuje, że ostrza, które opisał mają mieć zastosowanie nie tylko w nowo 
zakupionych strzygarkach z pozycji nr, 3 ale także w przypadku strzygarek które Zamawiający obecnie 
posiada i używa na oddziałach i klinikach.  
 

Pytanie nr 5 
Dostawa strzygarek i ostrzy. Prosimy o dopuszcenie mozliwosci składania ofert drogą elektroniczną np. na 
wskazany przez Zamawiajacego adres email. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów w zakresie sposoby przygotowania i złożenia oferty. 
 
Pozostałe zapisy i dokumenty zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………..……………. 

      (Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk: wchelmecka (DAG) 
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